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                                        CİHAZ KULLANMA TALİMATI

1. Ön paneldeki Aç/Kapa açarak cihaz çalıştırılır. Cihazda akım varsa lamba yanacaktır.
2. Ön paneldeki 60-240 C° arasında skalası bulunan termostat düğmesinden istenilen çalışma derecesi ayarlanır. Cihaz, istenilen ısı derecesine gelene kadar, termostatı aralıklarla açıp kapar ve bu esnada ikaz lambasının yanıp sönmesi normaldir.
3. Cihaz istenilen çalışma derecesine geldiğinde, gerekiyorsa rafların yüksekliği ayarlanarak sterilizasyon yapılacak malzeme yerleştirilir. Isı homojenliğinin etkilenmemesi için raf yüzeyleri tamamen örtülmemelidir.
4. Kuru hava sterilizasyonu için gerekli ısı genellikle 180 C°’dir. Cihaz kabininin üst kısmında bulunan hava ayar kapakçığı rutubet, duman, gaz vs.’nin dışarı atılması içindir; açık durması ısı derecesini etkilemez.
6. Kapı mandalı çekilerek kapak açılır.
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